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MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA



Ponudnik: _______________________________________________________


		 
IZJAVA 
Minimalne tehnične zahteve naročnika: »VIDEOSISTEM ZA ENDOSKOPSKE OPERACIJE Z ARHIVIRANJEM ZA KATEDRO ZA ORL«
Opomba:
Ustrezno obkrožite in navedite pripadajočo stran v priloženem katalogu ali prospektnem materialu in pripadajočo zaporedno številko (kot npr.: 1., 2., 3.,...). Ustrezen del, ki dokazuje izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev, označite s flomastrom.

	Minimalne tehnične zahteve naročnika
	Izpolnjuje
	Strani v priloženem katalogu ali prospekt. materialu
	Pripadajoča zaporedna številka

	»VIDEOSISTEM ZA ENDOSKOPSKE OPERACIJE Z ARHIVIRANJEM ZA KATEDRO ZA ORL«

	Sistem mora vsebovati glavo endoskopske kamere in videoprocesno enoto, ki mora omogočati resolucijo najmanj fullHD 1920x1080p.
	DA
	NE
	
	

	Ima optični parfokalni zoom v območju vsaj F=15 do 30 mm. Dovoljena je toleranca 10%.
	DA
	NE
	
	

	Video procesor in/ali kamera mora vsebovati filter in/ali manipulacijo barvnega spektra s katerim se bolje prikažejo krvne žile in/ali maligna/benigna patologija.
	DA
	NE
	
	

	Glava kamere mora imeti programske tipke za hiter dostop v menu.
	DA
	NE
	
	

	Teža glave kamere ne sme presegati 300 g. Dovoljena je toleranca 10%
	DA
	NE
	
	

	Glava kamere mora omogočati sterilizacijo v parnem sterilizatorju. Ponudnik mora dobaviti tudi kaseto za sterilizacijo kamere.
	DA
	NE
	
	

	Videoveriga vključuje tudi  vsaj 26 inch medicinsko certificirani monitor za delo v operacijski dvorani ter vključuje tudi video procesor, ki mora zagotavljati najmanj polno HD  sliko z resolucijo 1920x1080. Monitor mora imeti vsaj 1x DVI izhod.
	DA
	NE
	
	

	Mora imeti sistem za shranjevanje posnetkov (dokumentacijski sistem), ki  mora omogočati vsaj naslednje funkcije: programska in strojna oprema za medicinske namene.
	DA
	NE
	
	

	Zajemanje polno HD slike (jpeg), video posnetkov in avdio datotek v (vsaj mpeg 4), resolucija slik mora biti 1920x1080 in video 1920x1080 @ 50p.
	DA
	NE
	
	

	Zapisljiv na medij CD / DVD.
	DA
	NE
	
	

	Krmiljen preko zaslona na dotik, ki je lahko integriran ali montiran na stranski roki 
( vsaj 12 inch), gumbov na glavi kamere in preko nožne stopalke.
	DA
	NE
	
	

	USB podpora za shranjevanje na medije USB (2.0, 3.0), enota medicinskega razreda z oznako CE.
	DA
	NE
	
	

	Video veriga mora omogočati povezavo v HIS (hospital information system)
	DA
	NE
	
	

	Integriran interni SSD disk vsaj 1 TB, standardni formati slik in video posnetkov.
	DA
	NE
	
	

	Omogočati mora osnovno urejanje zajetega slikovnega in video materiala (analiza in editiranje videoposnetkov)
	DA
	NE
	
	

	Videosistem mora biti na mobilnem vozičku.
	DA
	NE
	
	

	Garancija 2 leti.
	DA
	NE
	
	

	Videoveriga mora vključevati tudi integriran ali samostojen izvor svetlobe xenon 300 W (+1 rezervna žarnica) ali ekvivalent po svetilnosti LED izvor svetlobe; omogočati mora polno avto regulacijo svetilnosti v povezavi s kamero oz. videoprocesorjem.
	DA
	NE
	
	







Kraj:
    Ime in priimek odgovorne osebe:
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